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　Abstract: We investigated the decontamination procedures used on polar deep ice cores 
before chemical analyses such as measurements of the concentrations of iron species and 
dust (microparticles). We optimized cutting and melting protocols for decontamination 
using chemically ultraclean polyethylene bags and simulated ice samples made from 
ultrapure water. For dust and ion species including acetate, which represented a high level 
of contamination, we were able to decrease contamination to below several µg l−1 for ion 
concentrations and below 10000 particles ml−1 for the dust concentration. These 
concentration levels of ion species and dust are assumed to be present in the Dome Fuji ice 
core during interglacial periods. Decontamination of the ice core was achieved by cutting 
away approximately 3 mm of the outside of a sample and by melting away approximately 
30% of a sample’s weight. Furthermore, we also report the preparation protocols for 
chemical analyses of the 2nd Dome Fuji ice core, including measurements of ion and dust 
concentrations, pH, electric conductivity (EC), and stable isotope ratios of water (δD and 






料外周の約 3 mm，融解処理により試料重量の約 30% を除去することで，間氷期
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のドームふじ氷床コアで想定される，イオン濃度で数 µg l－1 以下，ダスト濃度で















いる（Legrand and Mayewski, 1997; EPICA community members, 2004; 植村 , 2007）．東南極氷床
のドームふじ基地（39°42́E，77°19́S，標高 3810 m）で行われた第 2 期ドームふじ氷床深層










の情報，引いては過去の気候や大気環境情報を得ることが可能となる（Legrand et al., 1984; 






床コア試料表面の切削と融解による汚染除去の前処理が行われた（Watanabe et al., 1997; 五十
嵐，私信）．低温室内で長さ 7−10 cm，重量 50 g 程度に切り出されたコア試料は，汚染除去



















称「ノンパウダーポリ袋」，五十嵐化成製，サイズ： 横 140 mm×縦 250 mm×厚さ 0.08 
mm）であり，イオンやダストなど化学的な汚染を最小限に抑えるため，ポリ袋の口を開け
やすくするためなどの理由で市販のポリ袋に使用されている微小な粉体や界面活性剤が添加
されていないものである．またポリ袋 A に加え，ポリエチレン製のポリ袋 B（通称「非通気
ポリ袋」（ただし厳密には完全に「非通気」ではない），五十嵐化成製，サイズ：横 140 mm
×縦 250 mm×厚さ 0.1 mm），および市販のポリエチレン製のポリ袋 C（商品名「ユニパッ
ク」，アズワン製，横 200 mm×縦 280 mm×厚さ 0.04 mm）についても比較検討した．これ





















に着目し，手袋の交換頻度が A: 2 試料ごと，B: 1 試料ごと，についてそれぞれ，1）切削お
よび融解処理なし（NN），2）1 mm 切削のみ（C1M0），3）3 mm 切削のみ（C2M0），4）3 
mm 切削＋10% 融解（C2M1）の 4 種類の前処理について比較した．なお 4）3 mm 切削＋
10% 融解（C2M1）については，融解の際の汚染除去方法について，「融解水を除去（C2M1
＋MW）」と「ポリ袋を交換（C2M1＋RF）」，の 2 種類についても比較を行った．
表  1　切削および融解処理条件 .













ダスト（固体微粒子）濃度は，粒径範囲 0.52 µm−16.00 µm を 10 段階（0.52 µm−0.71 µm，0.71 
µm−1.00 µm，1.00 µm−1.42 µm，1.42 µm−2.00 µm，2.00 µm−2.82 µm，2.82 µm−4.00 µm，4.00 
µm−5.70 µm，5.70 µm−8.00 µm，8.00 µm−11.15 µm，11.15 µm−16.00 µm）に分け，それぞれの
粒径範囲での溶液 1 ml  中の微粒子の個数として測定した．ダストの分析には，クリーンルー
ム（クラス 10000）内で，レーザーパーティクルカウンター（Model-211，MetOne 製）にペ
リスタリックポンプ（Master Flex L/S，Cole-Parmer Instrument 製）を使用し，減圧により溶
存空気を除去（減圧脱気）した超純水によって希釈した試料を約 50 ml min.－1 で送液して
行った．レーザーパーティクルカウンターによるダスト分析方法は，既報（Fujii et al., 2003）
を一部改良している．試料の希釈に用いる超純水を減圧脱気することにより，ダスト濃度分
析のバックグラウンドを従来の 10 分の 1 程度（10−20 particles ml－1 以下）にまで低減させ，
より安定した分析を行うことが可能になった．
本研究で使用した超純水は，水道水から逆浸透（Milli-RX45，ミリポア製）により生成さ
れた純水をさらに精製（MilliQ SP TOC，ミリポア製，水の比抵抗 18.2 MΩ⋅cm 以上かつ有機
炭素濃度 5 ppb 以下）されたものを使用した．
3．結果と考察
3.1.　ポリ袋のブランク試験
ポリ袋 A，ポリ袋 B，ポリ袋 C について，超純水を用いたイオン濃度およびダスト濃度の
ブランク試験の結果を表 2 に示す．イオン濃度およびダスト濃度のいずれも，ポリ袋 A が，
ポリ袋 B やポリ袋 C に比較して著しく濃度が低いことが分かる．平均ダスト全濃度（粒径
範囲 0.52 µm−16.00 µm の合計濃度）を比較すると，ポリ袋 A は，1 試料（789 particles ml－1）
を除き 200 particles ml－1  以下であった．一方ポリ袋 B とポリ袋 C の全濃度は，それぞれ
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表  2　ポリ袋 3 種における超純水によるダスト濃度およびイオン濃度のブランク値 .
Table 2.  Blank values of dust and ion concentrations of three types of plastic bags using ultrapure water.
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5470 particles ml－1，44800 particles ml－1  とポリ袋 A の 20−200 倍以上高く，また特に大粒子
（粒径 8.00 µm 以上）の濃度も平均 8 particles ml－1  以上と，平均 0.3 particles ml－1  であったポ
リ袋 A よりもかなり高かった．これらは主にポリ袋内面に付着している添加剤由来の微粒子
と思われる．参考までに第 1 期ドームふじ氷床コアの結果では，氷床コア中のダスト全濃度
（粒径範囲：0.52 µm−5.04 µm）は特に間氷期で低く，高くてもせいぜい数万 particles ml－1  以
下である（Fujii et al., 2003）．これらのことを考慮すると，氷床深層コアの化学成分分析用試
料の融解処理にはポリ袋 A が最適と言える．
またイオン濃度については，ポリ袋 A は，ポリ袋 B やポリ袋 C に比較して，各イオン濃
度は著しく低く，分析対象のイオン成分の半分以上で試料全ての濃度が検出限界以下であ
り，平均濃度が最も高かった Cl－でも 0.5 µg l－1（＝ ppbw）に過ぎず，平均濃度で 1 µg l－1 を
超えたものはなかった．一方ポリ袋 B では Ca2+  が平均 24.0 µg l－1，ポリ袋 C では，Ca2+  が
平均 86.8 µg l－1，SO42－が平均 160.4 µg l－1 も検出された．これらは前述したダストと同様に
ポリ袋内側の微粒子由来と考えられる．特にポリ袋 C では，Ca2+ と SO42－が特に高濃度で検
出されているため，これらの塩が使われていた可能性がある．第 1 期ドームふじ氷床コアの
結果でも，コア中のイオン濃度は特に間氷期で低く，イオン成分によっては数 µg l－1  以下程
度である（Watanabe et al., 2003）．このため，イオン濃度の面からも氷床深層コア試料の融解
処理に適するポリ袋は，今回実験を行った 3 種類のポリ袋のうちポリ袋 A のみである．
以上の結果から，イオン濃度およびダスト濃度分析用試料の融解処理にはポリ袋 A の使用
が適しており，ポリ袋からの汚染はダスト濃度で 200 particles ml－1  程度，イオン濃度で 1 







た．なかでもダスト（平均 29700 particles ml－1），NO2－（30.9 µg l－1），Ca2+（81.8 µg l－1）濃
度については，他の処理に比較して数倍から数十倍高かった．
切削・融解いずれの処理も行わない試料（NN）と切削処理のない融解処理を行った試料
（C0M1 および C0M2）を比較すると，ダスト濃度は前述のように NN の平均 29700 particles 
ml－1 に対し，C0M1：平均 5670 particles ml－1，C0M2：平均 3672 particles ml－1 と数分の一に
減少した．またイオン成分のうち F－，ギ酸，NO3－，SO42－，シュウ酸は，NN では平均 0.5 





































































平均 4.8 µg l－1（Na+）～81.8 µg l－1（Ca2+）と比較的高濃度で検出されたが，これらも同じく
融解処理のみ（C0M1 および C0M2）において，検出限界以下（N.D.）もしくは平均 0.3 
µg l－1（Na+，C0M2）～5.7 µg l－1（Ca2+，C0M1）と，数分の一から十分の一以下の濃度に減
少しており，融解処理による汚染除去の効果が大きいことが明らかになった．また融解除去
量（M1: 試料重量の約 10%，M2: 同約 30%）による差は，C0 でのダスト濃度では融解除
去量の大きい M2 が小さい M1 よりも濃度が低い傾向がみられたものの，イオン濃度では明
瞭に現れなかった．これらのことから融解処理により，イオンおよびダストの汚染が効率よ
く除去されることが確認された．また切削処理の有無を比較すると，切削処理のない融解処
理を行った試料（C0M1 および C0M2）の平均ダスト濃度は，前述の通り（C0M1: 5670 
particles ml－1，C0M2: 3670 particles ml－1）で，一方切削処理および融解処理を行った試料
（C1M1，C1M2，C2M1，C2M2）の平均ダスト濃度は 545−881 particles ml－1 と数分の一から
十分の一程度，NN と比較すると三十分の一以下に低くなった．一方イオン濃度は，融解処
理のみですでに平均数 µg l－1 以下と低濃度でもあり  ，ダスト濃度のような切削処理に伴う
顕著な濃度変化は見られなかったものの，酢酸と Cl－，Ca2+ を除き平均 1 µg l－1 以下または
検出限界以下と，酢酸以外は融解処理のみの試料よりもおおむね低濃度だった．Cl－ は平均
1.8−2.3 µg l－1 と切削処理のない試料よりもやや高かったものの，Ca2+ は平均 N.D.−1.0 µg l－1
と数分の一以下となった．しかし，酢酸は融解処理のみでは，C0M2 で平均 3.2 µg l－1，
C0M1 では検出限界以下だったが，切削処理を行ったものはいずれも平均で 10 µg l－1 以上検
出されており，特に C2M2 では他のイオンやダストは低濃度であるにもかかわらず，酢酸は




および融解処理（C0M1-w～C2M2-w）の全試料，イオン濃度は，C0M1-w と C2M1-w のみ
分析を行った．その結果，融解水のダスト濃度，イオン濃度とも試料の濃度よりも数倍から
数十倍大きく，汚染が融解水とともに除去されることが確認された．ダスト濃度については，
切削処理を行わない C0M1-w と C0M2-w はそれぞれ平均 95300 particles ml－1，49300 particles 
ml－1 であり，切削処理を行った C1M1-w，C1M2-w，C2M1-w，C2M2-w の平均濃度（8600−
14900 particles ml－1）よりも数倍から十倍程度高かった．同じ切削処理を行った試料（C0M1-w
と C0M2-w，C1M1-w と C1M2-w，C2M1-w と C2M2-w）では，融解除去量の大きい M2 の方
が M1 よりも濃度が低い傾向が見られたものの，同じ融解処理を行った試料では C1 と C2 の
ダスト濃度に大きな違いは見られなかった．一方イオン濃度では特に濃度の高かった Ca2+ 濃
度が切削処理を行わなかった C0M1 で平均 302 µg l－1  ，切削処理を行った C1M1 で 47.3 
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に低く，それぞれ 10000 particles ml－1，数 µg l－1 以下の低濃度も報告されている（Fujii et al., 
2003; Watanabe et al., 2003）．これらのことから化学成分分析用試料の汚染除去の前処理とし
て切削処理および融解処理を組み合わせることで，ブランク濃度は酢酸を除いてイオンで最
も高かった Cl－で平均 2 µg l－1 程度，他のイオン濃度は平均 1 µg l－1 以下のサブ ppb レベル，
ダスト濃度では高くても平均 900 particles ml－1 程度であり，酢酸を除いて上記濃度レベルに
対応して行うことが可能であると分かった．






ポリ袋 A を使用しない前述の処理と比較してやや低い傾向にあり，C1M1-NP で 400 particles 
ml－1，C2M2-NP で 370 particles ml－1 だった．これらの値はポリ袋 A を使用しない C1M1 お
よび C2M2 の平均ダスト濃度の三分の一から二分の一程度であり，かつ標準偏差も小さいこ
とから試料ごとのばらつきも小さく，相対的に安定して汚染を抑制できたと言える．またイ
オン濃度では，酢酸以外で検出されたイオン成分は，Cl－が最も高く平均 1−2 µg l－1 程度で，






程度高かった．またイオン濃度も，酢酸（平均 52.5 µg l－1）を筆頭に，Cl－，NO3－，PO43－，








また切削処理を行わない C0M1 以外の全ての処理方法の試料から，酢酸が最大平均 40 
µg l－1 以上検出された．この傾向は，ポリ袋 A を使用しても同様だった．また融解水からは











を二重に着用し，そして A: 2 試料ごと，B: 毎試料ごと，と交換頻度を変えて前処理を行い，
イオン濃度およびダスト濃度を測定し比較した．結果を表 4 に示す．また C2M1 の前処理方
法において，融解処理の際の融解水の除去方法として，（1）融解水をそのままポリ袋から排
出する方法（「MW: Melted water wasted」），（2）氷のコア試料を別のポリ袋に移し袋ごと交
換する方法（「RF: Re ﬁlled」），の 2 通りの方法について検討し，合わせて表 4 に示した．な
お A と B の操作は同一人物ではないため，結果には個人差も含まれる．
まずポリエチレン製手袋の交換頻度については，酢酸の汚染除去について顕著な差が見ら
れた．交換頻度の異なる A と B の両者とも切削処理のみ（C1M0 および C2M0）では酢酸は
完全に除去されず，特に A の切削処理のみの試料では，いずれも酢酸濃度は平均 10 µg l－1
以上残存していた．または A の C2M1 における酢酸濃度は，MW は検出限界以下だったも




があると推測された．同じ C2M1 において酢酸以外では A，B で，Cl－，SO42－，シュウ酸，
Na+，NH4+，Ca2+ が検出されたものの，Cl－ 以外の平均濃度はいずれも 0.3 µg l－1 以下と低濃
度で両者に顕著な差は見られなかった．さらにダスト濃度では A，B いずれの方法でも，平








































































































































理時の操作性については，RF に比較して MW の方が一枚のポリ袋で処理することができ，
かつポリ袋交換途中での試料落下の可能性がなく，さらに融解時に除去重量をより容易にか
つ正確に制御することが可能なため 優れていると言える．以上の結果から融解水の処理は，




使用された防寒手袋（少なくとも 10 回以上使用したもの）で模擬コアを約 20 秒間保持，そ
の後ポリ袋 A に入れる（UG），2）新品の防寒手袋で模擬コアを約 20 秒間保持，その後ポリ
袋 A に入れる（NG），3）よく使用された防寒手袋にディスポーザブルのポリエチレン製手
袋（ラボメント手袋，アズワン製）を二重に着け，模擬コアを約 20 秒間保持，その後ポリ
袋 A に入れる（UG＋PG），の 3 種類の方法を試みた．これらの操作を行った模擬コアをポ
リ袋 A 中でそのまま融解し，イオン濃度を分析した．結果を表 5 に示す．UG の処理でのイ
オン濃度は，酢酸，Cl－，Na+，Ca2+ が 50 µg l－1 以上検出され，これらのイオン成分が，よ
く使用された防寒手袋から試料に付着することが分かった．一方 NG と UG＋PG の方法では
いずれの試料も酢酸濃度は検出限界以下であり，また他のイオン成分濃度は，最も濃度が高





表  5　防寒手袋によるイオン濃度のブランク値 .
Table 5.  Blank values of ion concentrations on warm gloves.
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処理として，切削処理として表面を約 3 mm  除去し，融解処理として約 30% 表面融解分を
ポリ袋の交換を行わないまま排出することとした．これらに加えて，前述した試料ごとのポ
リエチレン手袋の交換と清浄な防寒手袋の使用で，酢酸を含むイオン濃度とダスト濃度の汚
染について，前述した間氷期のドームふじ氷床コアで想定される，イオン濃度で数 µg l－1  以
























3.3.1.　第 2 期ドームふじ氷床コアのコアカットプランと C コアの切り出し
3.2. までの検討結果に基づき，以下のように第 2 期ドームふじ深層コアの化学成分分析用
試料の前処理を行うこととした．図 1a に第 2 期ドームふじ深層コアの各 A，B，C コアの底
面側から見た断面図を示す．このうち化学成分分析に供される C コアの断面積の割合は，
18%（12.3 cm2）である．このうち水の水素・酸素安定同位体比（δD および δ18O）分析用試
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料（C-1）が 5%（3.1 cm2），イオン濃度およびダスト濃度分析用試料（C-2）が 13%（9.2 
cm2）である．
第 2 期ドームふじ氷床コアは，同じ南極ドームふじでの第 1 期掘削で到達した 2503 m 氷
床コアの最深部約 100 m 分と重複させ，2006 年 4 月に深さ 2399.50 m−3028.43 m を半割の状
態で日本に持ち帰り，2006 年 5−7 月に北海道大学低温科学研究所にて B コア，C コアの切
断を行った．また 2007 年 4 月にこれに続く 3028.43 m から最深部 3035.22 m の氷床コアを，
丸コアの状態で日本に持ち帰り，2007 年 7 月に北海道大学低温科学研究所で，3028.43 m−
3034.26 m のコアを A コアと B＋C コアの半割および B コアと C コアの切断を行った．切り
出した C コアは，低温室（－20℃）にて前処理を行うまで保管した．
長さ約 50 cm の C コアから，バンドソー（EURO 260，INCA 製）でコアの深さ方向に対し，
垂直に長さ約 10 cm のコアを切り出した（図 2a）．試料の深さ方向の長さを 10 cm としたの
は，millennium スケールの変動が解析できる時間分解能を保ち（深さ 10 cm で 50−100 年程
度の時間分解能），かつ前述の C コアの断面積からイオン濃度やダスト濃度などの化学分析
に必要な試料量（50–60 ml）を確保できる，という 2 つの条件を満たすためである．このよ
うに切断された C コアは，コアの深さ方向に上から順に，-a，-b，-c，-d，-e と枝番を付した．
さらにバンドソーで，水の安定同位体比分析用試料（C-1）と，イオン濃度およびダスト濃
図  1　 a) 第 2 期ドームふじ深層コアのコア断面図 .  各コアの面積の割合は，A コア：50%，B コア：
32%，C コア：18% である .  b) C-2 コアをダスト濃度用（C-2a）およびイオン濃度用（C-2b）
に分割した断面図 .
Fig. 1.   a) The cross section of the 2nd Dome Fuji ice core. Cross section ratios of the cores are: 50% for the A 
core, 32% for the B core, and 18% for the C core. b) The cross section of the C-2 core divided into 
subsamples C-2a for dust concentration and C-2b for ion concentration.
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図  2　 第 2 期ドームふじ深層コアの化学成分分析用試料の汚染除去前処理操作の写真 . a) C コアから
の 10 cm コアの切り出し，b) バンドソーで分割された水の安定同位体比用（C-1：右）とイオ
ン濃度およびダスト濃度用（C-2：左）試料， c) 水同位体比用試料の切削処理， d) イオン濃度お
よびダスト濃度用試料の切削処理（「粗削り」）， e) イオン濃度およびダスト濃度用試料の切削処
理（「仕上げ削り」）. ポリ袋 A で試料を保持している，f) イオン濃度およびダスト濃度用試料
の融解・分注処理 .
Fig. 2.   Photographs of the decontamination procedures of the 2nd Dome Fuji ice core: a) cutting a 10cm core 
sample from the C core of the 2nd Dome Fuji ice core using a band saw; b) dividing core samples for 
measuring stable isotope ratios of water (C-1: right), and ion and dust concentrations (C-2: left) using a 
band saw; c) cutting a sample for measuring isotope ratios; d) 1st cutting a sample for measuring ion 
and dust concentrations; e) 2nd cutting a sample for ion and dust concentrations while holding with a 
plastic bag A; and f) melting and dispensing a sample for ion and dust concentration measurements.
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3）ダスト濃度（粒径範囲： 0.52 µm−5.04 µm を 10 段階： 0.52 µm−0.63 µm，0.63 µm−0.79 µm，
0.79 µm−1.00 µm，1.00 µm−1.26 µm，1.26 µm−1.59 µm，1.59 µm−2.00 µm，2.00 µm−2.52 µm，2.52 





（中野電子製）を用いて分析した（Uemura et al., 2007）．水と同位体平衡に達した水素・二酸
図  2　つづき
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化炭素の同位体比はデュアルインレット型同位体比質量分析計（Finnigan Delta Plus，Thermo 
Electron 製）によって測定した．通常 2 ml の水試料を用いて，水素同位体比の測定後，同一
試料の酸素同位体比の測定を行った．またイオン濃度とダスト濃度については，前述した前
処理方法の検討と同様にそれぞれ，イオンクロマトグラフ（DX-500，Dionex 製）とレーザー
パーティクルカウンター（Model 211，MetOne 製）で分析を行った．pH と EC については，
今回従来の機器に変えて新規に分析機器を導入した（本体 :  MM-60R，pH 電極（流通型）：
GST-5720C，EC センサ（流通型）： CT-87101B（S），いずれも東亜ディーケーケー製）．pH











た袋は，ジップロックフリーザーバッグ（旭化成ライフ & リビング製，サイズ：横 268 mm






9 ml ガラス製ねじ口ビン（アズワン製）2 個に分注した．なお水の体積変化によりガラスビ
ンが破裂することを防ぐため，空気がビンの中にわずかだけ残存するよう注意を払った．保
管中の試料の蒸発を防ぐため，ガラスビンの蓋は，プライヤーで確実に固く締め，さらに蓋
をパラフィルム（American National Can 製）を巻いて固定した．試料は，一つのビンを分析用，
もう一つを保存用とし，室温で保存した．しかしこのように保管した試料も，1 年以上の長
期保存の際に水試料の同位体比変動が見られたため，保管中の水試料の同位体比変動をより










て作業を行った．切削処理を行った試料は，ポリ袋 A（横 140 mm×縦 250 mm×厚さ 0.08 












た．融解除去の割合は，前述した前処理の検討結果と操作性から 20% とし，ポリ袋 A から
排出した．その後ポリ袋 A に熱シールを行い，残りの試料を全て融解させた．融解させ水と
なった試料は，撹拌後まずポリ袋 A の注ぎ口の洗浄のため試料を数 ml 捨て，その後イオン
濃度分析用試料（以下，「イオン濃度用試料」と略記）として，購入時に既に洗浄されてい
る 100 ml ポリプロピレン製ねじ口ビン（アイボーイ広口ビン SCC100 ml，アズワン製）に約
40 ml，ダスト濃度分析用試料（以下，「ダスト濃度用試料」と略記）に超音波洗浄（60 分間）
した 13.5 ml ガラス製ねじ口ビン（アズワン製）2 個にそれぞれ約 5−6 ml 程度試料を分注し
た（図 2 f）．分注した試料は，イオン濃度用試料は 20 −30 試料分をポリ袋 C に入れ，分析ま





表 6 に 2007 年 8 月 22 日現在での C-1 試料と C-2 試料の切削，融解処理による試料重量を
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図  3　 第 2 期ドームふじ深層コアの化学分析用試料成分（イオン濃度，ダスト濃度，pH，電気伝導度
（EC），水の水素・酸素安定同位体比）の汚染除去前処理操作のフローチャート .
Fig. 3.   Flow chart showing decontamination procedures used on the 2nd Dome Fuji ice core before chemical 
analyses, including ion and dust concentrations, pH, electric conductivity (EC) and stable isotope ratios 
of water (δD and δ18O).
表  6　 作業開始 1 年間の第 2 期ドームふじ氷床コアの同位体分析用およびイオン濃度およびダスト濃
度分析用試料の前処理ごとの平均重量 .
Table 6.   Mean sample weights for determining the stable isotope ratios of water (C-1) and ion and dust 
concentrations (C-2) of the 2nd Dome Fuji ice core during a year from starting the preparation work.
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まとめた．第 2 期ドームふじ氷床コアの化学分析用試料の前処理作業が開始されたのは，前
年の 2006 年 8 月 22 日であるため，表 6 の試料数は処理作業開始からちょうど 1 年間の処理
試料数になる．それぞれの処理内容ごとの試料数は異なるが，処理ごとの重量変化の情報は
得ることができる．C-1 試料については，試料の平均約 13% が切削処理により除去されてい
ることになる．また C-2 試料については，2 回の切削処理で処理前の平均約 18%，融解処理
で融解処理前の平均約 20% の試料が除去され，両者の処理を合わせて前処理前の平均約 
34% の試料が除去されている．また表 7 には，この前処理工程に従って超純水の模擬コアを
処理した作業ブランクのイオン濃度を示す．Mg1 および Mg2 は模擬コアで前処理操作のな
いもの，M1-s1 と M1-s2 は上記前処理工程を行った超純水氷，M1-m1 および M1-m2 はそれ
ぞれの融解処理の際の融解水を示す．Mg1 と Mg2 は，NO3－がそれぞれ 46.9 µg l－1，16.4 
µg l－1 と高濃度検出されているが，この原因ははっきりしない．しかし NO3－ 以外のイオン
濃度は 5 µg l－1 以下と低濃度だった．また上記前処理を行った試料は，Cl－，NO3－，NH4+ が
1 µg l－1 程度以下検出されたのみで，他の成分については検出限界以下と適切に汚染が除去








表  7　 第 2 期ドームふじ氷床コアのイオン濃度およびダスト濃度分析用試料の前処理操作によるイオ
ン濃度のブランク値．
Table 7.   Blank values of ion concentrations in simulated ice samples using the preparation protocols for 
determining ion and dust concentrations of the 2nd Dome Fuji ice core.
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るひび割れや試料外部の一部破損などが見られたためである．具体的には C-2 コアをコア外
周から 15 mm のところで切断し，外側をダスト濃度用（C-2a），内側をイオン濃度用（C-2b）
とした（前出の図 1b）．イオン濃度用試料は融解作業を行うことなく切削作業のみで汚染を








mm ，融解処理により試料重量の約 30% を除去することで，当初高濃度の汚染が見られた酢
酸を含むイオン成分とダストの汚染を，間氷期のドームふじ氷床コアで想定される，イオン
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